Herz Medical Instruments

o Herz
Medical

Instruments

Waga tazienkowa
analityczna

Model:
Herz Smart_2

INSTRUKCIA
UZYWANIA

Zeskanuj kod aby pobraé
Aplikacje

www.herzmedical.pl



Polski

Drogi Kliencie,

Dziekujemy za zakup produktu od Herz Medical Instruments. Wyrazamy nadzieje, ze bedziesz zadowolony
z dokonanego wyboru.

Naszym nadrzednym celem jest zdrowie, dlatego z precyzyjnqg starannosciq dobieramy naszych kooperantow, aby
Tobie dostarczy¢ produkt wysokiej jakosci.

Jestesmy firmg godng zaufania i postepujemy odpowiedzialnie wobec naszych Klientéw, Pracownikow
oraz spofeczeristwa.

Przed rozpoczeciem uzywania produktu zapoznaj sie z zatgczong instrukcjq obstugi, gdyz zawiera ona cenne
wskazowki, kluczowe w procesie uzytkowania przez kazdorazowego posiadacza zakupionych urzqdzer.

Z powazaniem,
Zesp6t Herz Medical Instruments
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GWARANCIA

Gratulujemy trafnego wyboru i gwarantujemy sprawne dziatanie produktu zgodnie z warunkami techniczno — eksploatacyjnymi, opisanymi w instrukcji
obstugi.

Niniejszy produkt objety jest gwarancja, ktdra wynosi 24 miesiece od daty zakupu. Obstuga gwarancyjna prowadzona jest na podstawie dowodu zakupu
(paragon lub faktura VAT).

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Gwarant wykona obowigzki wynikajgce z niniejszej Gwarancji w postaci bezptatnej naprawy lub wymiany
wadliwego produktu lub jego uszkodzonych czesci w terminie 30 dni liczonym od dnia otrzymania takiej reklamacji. Gwarant, po zbadaniu przedmiotu
gwarancji, moze odmdwi¢ naprawy lub wymiany towaru jezeli uszkodzenie lub wada powstaty w wyniku niewtasciwego uzytkowania przedmiotu lub z
biegiem czasu zuzyly sie.

W przypadku nie uznania reklamacji gwarancyjnej przez Gwaranta, Kupujgcy dokona odbioru towaru na swoj koszt.

Niniejsza Gwarancja nie obejmuje ryzyka przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu zwigzanych z transportem produktu do Autoryzowanego Centrum
Serwisowego w przypadku, gdy Kupujacy/Konsument organizuje transport we wiasnym zakresie.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
a) okresowych przegladéw technicznych;
b) uszkodzen i awarii spowodowanych wtgczaniem, uzytkowaniem lub obchodzeniem sie z produktem w sposéb odbiegajacy od normalnych zastosowar;
c) uszkodzen produktu bedacych nastepstwem uzywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli np.:
- uzywania, ktérego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne lub uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje;
- nieudanej instalacji lub nieuzytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i wedtug instrukcji dotyczacych instalacji lub uzytkowania;
- nieserwisowania produktu zgodnie z instrukcjami dotyczacymi prawidtowego serwisowania;
- instalacji produktu w sposéb niezgodny z instrukcja obstugi i sprzeczny ze standardami bezpieczenstwa obowigzujacymi w kraju, gdzie produkt jest
uzywany;
- uzytkowania produktu z akcesoriami, urzadzeniami peryferyjnymi i innymi produktami niz zalecane przez Producenta;
- napraw przeprowadzanych przez osoby niebedgce pracownikami Autoryzowanego Centrum Serwisowego;
- zmian i przerdbek bez uprzedniej zgody importera lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego, takich jak:
-> zwiekszania parametréw produktu do wartosci wiekszych niz podane w instrukcji obstugi;
-> modyfikacji produktu majacych na celu dostosowanie go do krajowych lub lokalnych technicznych standardéw bezpieczenstwa krajéw innych niz
te, dla ktdrych go fabrycznie zaprojektowano i wyprodukowano;
- zaniedbania;
d) wypadkdw, pozaru, dziatania cieczy lub wilgoci, chemikaliéw i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego goraca, nieprawidtowej wentylacji,
podtaczenia nadmiernego lub nieprawidtowego napiecia, promieniowania, wytadowan elektrycznych tacznie z btyskawicami oraz dziatania
jakichkolwiek sit zewnetrznych i uderzen;

1. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

OSTRZEZENIA | SRODKI OSTROZNOSCI

Niezmiernie wazne jest, aby przeczyta¢ niniejsza instrukcje obstugi izaznajomic sie ze wszystkimi ostrzezeniami w niej zawartymi,
poniewaz majg one na celu zapewnienie Ci bezpieczeristwa, zapobieganie ryzyku obrazen i unikniecie sytuacji, ktéra mogtaby
doprowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu.

OSTRZEZENIA

1)  Urzadzenie mozna zastosowac jedynie baterie wskazane na odwrocie urzadzenia.

2) Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane przez osoby z ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi, sensorycznymi lub umystowymi (w tym dzieci) lub
nieposiadajgce odpowiedniej wiedzy na temat uzytkowania urzadzenia, chyba ze sa nadzorowane przez osobe kompetentna, dbajacg o ich
bezpieczenstwo. Nie nalezy zezwala¢ dzieciom na zabawe urzadzeniem.

3) Dane prezentowane w aplikacji oraz wskazywane przez urzgdzenie, nie sa przeznaczone do diagnozowania jakichkolwiek schorzen. Jezeli,
ktorekolwiek parametry prezentowane przez urzadzenie wzbudzajg watpliwos¢ — nalezy wowczas skonsultowac sie z lekarzem.

4)  Nie nalezy skakac lub wskakiwac na urzadzenia, poniewaz grozi to utrata zdrowie oraz uszkodzeniem urzgdzenia.

SRODKI OSTROZNOSCI &

1) Nie nalezy stawac na urzadzeniu mokrymi stopami poniewaz istniej ryzyko poslizniecia.

2) W przypadku przechowywania urzadzenia przed dtuzszy czas bez uzywania, nalezy wyjac¢ baterie z komory baterii.

3) Urzadzenie nie jest wodoodporne. Nie nalezy umieszczac go w wodze, wannie, pod prysznicem. Woda moze uszkodzi¢ urzadzenie.
4) Aby wyczyscic¢ urzadzenie uzyj srodkéw do mycia szyb i suchej scierki.

Zastosowanie urzadzenia

Urzadzenie jest przeznaczone do pomiaru masy ciata oraz diagnozowania innych czynnikéw wptywajgcych na zdrowie i kondycje. Producent ani
Sprzedawca nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania urzadzenia w sposéb niezgodny z przeznaczeniem oraz przez
osoby do tego nieuprawnione.



2. SYSTEMY OPERACYINY KOMPATYBILNE Z URZADZENIEM
Waga i dedykowana do niej aplikacja kompatybilna jest z:

- System 10S 8.0 i wyzsze

- System Android 6.0 i wyzsze

3. OPIS | SPECYFIKACJA URZADZENIA

@

1. Komora baterii

2. Wyswietlacz

3. Metalowa elektroda
4. Szklana obudowa

1. Poziom Baterii

2. Ikona Bluetooth

3. Jednostka Miary

4. Poziom tkanki ttuszczowej
5. Typ sylwetki

6. Waga
7.BMI
8. Tetno

INFORMACJE TECHNICZNE

Bateria: 3x1,5V AAA

Zakres obcigzenia 6KG-180KG (13.2Ib — 400Ib)

Doktadno$¢ pomiaru 100g/0.2Ib

Jednostki pomiaru Kg/;b/st

Zasieg tacznosci BT Do 10m

Maksymalna moc transmisji Bluetooth: 0,62dBm

Czestotliwos¢ transmisji Bluetooth: 2402-2480MHz

Ilos¢ czujnikdw — elektrod: 4

Funkcje: BMI/Wskaznik tkanki ttuszczowej / Wskaznik miesni / Masa bezttuszczowa ciata / Ttuszcz podskorny

Ttuszcz trzewny/ Wskaznik wody w organizmie / Mieénie szkieletowe/ Masa miesni / Masa kostna /
Wskaznik biatka / BMR / Wiek ciata / Masa ttuszczu/ Waga wody / Masa biatka/ Idealna masa ciata /
Poziom otytosci/ Typ ciata (sylwetki) / Masa ciata / Tetno / Wskaznik Sercowy / Wazenie dziecka —

zwierzat /
Tolerancja pomiaru: 0-50kg +-100g; 51-100kg +-200g; 101-150kg +-300g 151-180kg +-500g
Pole elektromagnetyczne (EMF) Niniejsze urzadzenie do spetnia wymogi w zakresie dziatania pola elektromagnetycznego (EMF) i jest
Deklaracja zgodnosci EMC. bezpieczne pod warunkiem uzywania go zgodnie z przeznaczeniem i wskazéwkami zawartymi w

instrukcji obstugi.
Liczba uzytkownikow 24
Uzytkowanie Uzytkowanie przez osoby doroste
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OBStUGA URZADZENIA

Otworz opakowanie, wyjmij urzadzenie oraz sprawdz kompletnos¢ zestawu, oraz czy nic nie jest uszkodzone. Zdejmij folie zabezpieczajace.
Umies¢ baterie w komorze baterii.

Ustaw wage na réwnej, ptaskiej powierzchni, aby zapewni¢ doktadnos¢ pomiaru.

Aby skalibrowa¢ wage, nalezy na nig wejs¢, aby ja wigczyé. Nastepnie zejsé, aby wyswietl wskazat 0.0 KG. Nastepnie mozna przejs¢ do pomiaru
wagi.

. . . . - R ] ) ul % =
Stan na wadze w prawidtowy sposéb, nastepnie na wyswietlaczu pojawi sie pomiar wagi. :a-ﬁ
Urzadzenie pozostawione w spoczynku wytgczy sie automatycznie po okoto 10 sekundach od ostatniego pomiaru. "
.
‘q .

OBStUGA z wykorzystaniem inteligentnych funkcji urzgdzenia i aplikacji. .
Zainstaluj aplikacje FITDAYS+ korzystajac z kodu QR. 1

Ustaw wage na réwnej i ptaskiej powierzchni. E

Wiacz aplikacje i zarejestruj sie w niej adresem e-mail lub poprzednie Social Media.

Podaje swoje dane bio w aplikacji. UWAGA: podanie nieprawidtowych danych, jak wiek, pteé, wzrost, bedzie skutkowaé nieprawidtowymi
wskazaniami.

Sparuj urzadzenie mobilne z waga. W tym celu wtacz funkcje Bluetooth w ustawieniach telefonu, uruchom aplikacje. UWAGA! UPEWNL SIE, ZE
BLUETOOTH JEST WtACZONY ORAZ, ZE AUTORYZACJA BLUETOOTH, GPS 1 LOKALIZACJA JEST DOZWOLONA NA TWOIM URZADZENIU.

Otworz aplikacje i zaloguj sie. Wejdz w zaktadke Konto / Zarzadzenie urzadzeniem / + Dodaj urzadzenie.

Kliknij w ikone wagi / nastepnie powigzanie Blutetooth. Pojawi si¢ komunikat aby wejs¢ na wage aby wiaczy¢ urzadzenie.

Nastepnie kliknij — POLACZ i Potwierdz powigzanie urzadzenia. Wejdz ponownie na wage aby rozpocza¢ pomiar. Pojawi sie komunikat o tym jak
wykonywac pomiar w przysztosci.

UWAGA! Aby wykona¢ prawidtowg analize skfadu ciata: stari na wadze boso, tak aby stopy dotykaty elektrod. Nogi nie powinny sie stykac. Dobrze

L&

jest wykonywac pomiar w spodniach.

W trakcie pomiaru na wyswietlaczu pojawig sie symbol kwadratu. Nie nalezy schodzi z wagi, lub przerywa¢ pomiaru.

W aplikacji w zaktadce Miara pojawig sie wyniki ostatniego pomiaru. W zaktadce wykres mozna analizowac trend w czasie.

UWAGA: W aplikacji mozna doda¢ do 24 uzytkownikdw, dla ktérych archiwizowane sa pomiary. Aby to zrobi¢ nalezy wej$¢ w zaktadke Konto /
Dodaj Uzytkownika i uzupetni¢ dane BIO. Nastepnik kliknij potwierdz. Przed dokonaniem pomiaru — pamigtaj aby wybra¢ uzytkownika.

WAZENIE DZIECI | ZWIERZAT
Aby wykona¢ pomiar dziecka lub zwierzecia. Po uruchomieniu aplikacji i wagi, kliknij ikone + w prawym gérnym rogu aplikacji. Nastepnie wazenie
dziecka i postepuj zgodnie z instrukcjg na ekranie. Najpierw nalezy zwazy¢ osobe dorostg a nastepnie dziecko lub zwierze. Dane mozna zapisac.

POTENCIALNE PROBLEMY | MOZLIWE ROZWIAZANIA

W przypadku awarii urzadzenia do terapii podczerwienia, nalezy je natychmiast wytaczy¢ i odtaczy¢ z gniazda zasilania. Celem naprawy
urzadzenia, nalezy skontaktowac sie z dystrybutorem sprzetu lub sprzedawca.

Pod zadnym pozorem nie nalezy samodzielnie rozmontowywac urzgdzenia do terapii podczerwienia, gdyz grozi to niebezpieczeristwem.

PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
Urzadzenie nie wtacza sie. Baterie w urzadzeniu sa Wymier baterie na nowe.
roztadowane.
Waga nie wskazuje Nieprawidtowe umieszczenie Postepuj zgodnie z sekcjag OBSLtUGA
poprawnych odczytow. stdp na elektorach pomiarowych. URZADZENIA, aby wyniki pomiaréw byty

prawidtowe. Upewnij sie, ze stopy i waga
sg suche. Pozostari na wadze, az waga
odczyta wszystkie dane.
Niezaktualizowana aplikacja. Zaktualizuj Aplikacje.
Potaczenie z Bluetooth nie Wytaczona funkcja Bluetooth Zresetuj pofaczenie Bluetooth. Upewnij sie,
powiodto sie. w telefonie komorkowym. ze Bluetooth i GPS (tylko Android) jest



wigczony w Twoim urzadzeniu.
Wyswietlacz wskazuje ,LO”. Roztadowane baterie. Wymier baterie na nowe.
Urzadzenie wyfacza sie. Waga jest przecigzona.

Jakiekolwiek naprawy urzgdzenia do terapii podczerwienig moga zosta¢ wykonane wytacznie przez osobe do tego uprawniona.
Kazdorazowo przed przystapieniem do wymiany zaréwki nalezy bezwzglednie wyciagna¢ przewdd z gniazda sieciowego.

8. PRZECHOWYWANIE

Urzadzenie do terapii podczerwienig nalezy przechowywac¢ w suchym miejscu, niedostepnym dla dzieci.

9. DEKLARACIA ZGODNOSCI

Goodwill Brands Sp. z 0.0. niniejszym o$wiadcza, ze waga Herz_Smart_1 jest zgodna z odno$nymi wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego: dyrektywa 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Petny tekst deklaracji zgodnosci dostepny jest na
stronie www.herzmedical.pl

10. Funkcje urzadzenia i ich szczegétowe znaczenie

1. BMI (Body Mass Index)

BMI to wskaznik masy ciata, ktéry pomaga oceni¢, czy masa ciata uzytkownika miesci sie w normie. Jest obliczany na podstawie wzrostu i wagi wedtug
wzoru: masa ciata (kg) / wzrost (m?2). Wynik wskazuje jedna z kategorii: niedowaga, waga prawidtowa, nadwaga lub otytos¢. To prosty sposdb na ogdlng
ocene zdrowia, jednak nie uwzglednia proporcji tkanki ttuszczowej, miesni czy kosci.

2. Wskaznik tkanki ttuszczowej

Wskaznik ten okresla procentowa zawartos¢ ttuszczu w organizmie. Nadmiar ttuszczu moze prowadzi¢ do chordb takich jak cukrzyca, choroby serca czy
nadci$nienie. Waga analizuje dane uzytkownika, by wskaza¢, czy poziom ttuszczu miesci sie w zdrowym zakresie, biorac pod uwage pte¢, wiek i styl
zycia. Regularne monitorowanie pomaga w utrzymaniu optymalnej wagi i zdrowia.

3. Wskaznik miesni
Procentowa ilos¢ miesni w ciele, obejmujaca miesnie szkieletowe, gtadkie i sercowe. Wysoki wskaznik miesni wskazuje na dobra kondycje fizyczna, site i
wytrzymatosc. Spadek masy miesniowej moze by¢ oznaka braku aktywnosci fizycznej lub problemdw zdrowotnych.

4. Masa beztluszczowa ciata
To masa organizmu po odjeciu ttuszczu, obejmujgca miesnie, kosci, narzady i wode. Wazna dla oceny stanu zdrowia, poniewaz wysoka masa
bezttuszczowa czesto wskazuje na dobrg kondycje fizyczng i zdrowie metaboliczne. Wartosc ta pozwala takze oszacowac idealng wage.

5. Ttuszcz podskérny
To ttuszcz magazynowany pod skora, petnigcy funkcje ochronng i izolacyjna. Zbyt wysoki poziom ttuszczu podskérnego moze prowadzi¢ do problemow
estetycznych i zdrowotnych, podczas gdy jego brak moze ostabic¢ funkcje ochronne organizmu.

6. Ttuszcz trzewny

Ten rodzaj ttuszczu otacza narzady wewnetrzne w jamie brzusznej. Jego nadmiar jest powigzany z wigkszym ryzykiem choréb metabolicznych, takich
jak insulinoopornos¢, cukrzyca typu 2 i choroby sercowo-naczyniowe. Regularne monitorowanie tego wskaznika pomaga kontrolowaé ryzyko
zdrowotne.

7. Wskaznik wody w organizmie

Okresla procentowg zawartos$¢ wody w ciele, co jest kluczowe dla prawidtowego funkcjonowania organizmu. Optymalny poziom wody wspiera procesy
metaboliczne, reguluje temperature ciata i transportuje substancje odzywcze. Dehydratacja moze prowadzi¢ do zmeczenia, ostabienia i problemoéw
zdrowotnych.

8. Migénie szkieletowe
Miesnie szkieletowe odpowiadajg za ruchy ciata i utrzymanie postawy. Wysoki udziat tych miesni wskazuje na dobrg kondycje fizyczng, co jest
szczegdlnie wazne dla sportowcdw i 0séb aktywnych. Regularne monitorowanie pomaga oceni¢ efekty treningow.

9. Masa miesni
Okresla catkowita mase miesni w organizmie, co jest szczegdlnie istotne dla osdb trenujacych sitowo lub starajgcych sie poprawic¢ sylwetke. Spadek
masy miesniowej moze wskazywac na brak aktywnosci fizycznej, ztg diete lub problemy zdrowotne.

10. Masa kostna
Okresla wage kosci w organizmie, co pozwala monitorowac zdrowie uktadu szkieletowego. Jest to wazne w zapobieganiu osteoporozie, szczegdlnie u
0s6b starszych. Utrzymanie odpowiedniej masy kostnej wspiera diete bogata w wapr i witamine D oraz regularng aktywnos¢ fizyczng.

11. Wskaznik biatka
Biatko to kluczowy sktadnik organizmu odpowiedzialny za budowe i regeneracje tkanek. Waga ocenia ilos¢ biatka w ciele, co jest istotne dla utrzymania
zdrowych miesni i odpornosci. Niski poziom moze wskazywac na niedobory zywieniowe.


http://www.herzmedical.pl/

12. BMR (Basal Metabolic Rate)
Podstawowa przemiana materii to ilo$¢ kalorii spalanych w spoczynku, potrzebna do podtrzymania funkgji zyciowych, takich jak oddychanie czy praca
serca. Znajomos¢ swojego BMR pomaga w planowaniu diety i treningu, aby osiagnac cele sylwetkowe.

13. Wiek ciata
Wiek biologiczny, wyliczany na podstawie sktadu ciata i aktywnosci fizycznej. Moze réznic sie od wieku metrykalnego, wskazujac, czy organizm starzeje
sie wolniej czy szybciej. Wysoki wiek ciata moze sygnalizowac potrzebe poprawy stylu zycia.

14. Masa ttuszczu
Catkowita ilos¢ ttuszczu w organizmie, ktéra pozwala okresli¢, czy jego poziom miesci si¢ w zdrowym zakresie. Nadmiar masy ttuszczowej zwigksza
ryzyko choréb metabolicznych, a jej niedobdr moze wskazywaé na niedozywienie.

15. Waga wody
Wskazuje ilos¢ wody w organizmie w kilogramach. To kluczowy parametr dla sportowcédw oraz oséb dbajacych o zdrowie, pozwalajacy na ocene
poziomu nawodnienia.

16. Masa biatka
Odnosi sie do ilosci biatka w organizmie, co jest istotne dla 0séb budujacych mase miesniowa oraz regeneracji tkanek po treningu.

17. Idealna masa ciata
Sugerowana waga oparta na wskazniku BMI, pfci, wieku i stylu zycia uzytkownika. Jest to orientacyjna wartos¢ pomagajaca w planowaniu celéw
zdrowotnych i sylwetkowych.

18. Poziom otytosci
Okresla procentowy poziom ttuszczu w organizmie w odniesieniu do norm. Pozwala na ocene ryzyka wystgpienia choréb zwigzanych z nadmiarem
masy ciata.

19. Typ ciafa (sylwetki)
Waga klasyfikuje sylwetke na podstawie proporcji miesni i ttuszczu. Typy sylwetki mogg obejmowac: szczupta, atletyczna, standardows, otytg itp.
Analiza ta pomaga lepiej zrozumiec strukture ciata.

20. Masa ciata
Podstawowa funkcja wagi, pozwalajgca na precyzyjne okreslenie aktualnej masy ciata uzytkownika.

21. Wazenie dziecka lub zwierzat
Funkcja ta umozliwia fatwe i doktadne wazenie niemowlat, dzieci lub zwierzat domowych. Wystarczy zwazy¢ sie samodzielnie, a nastepnie z
dzieckiem/zwierzeciem, a waga automatycznie obliczy ich mase.

22. Tetno

Tetno (HR - Heart Rate) to liczba uderzen serca na minute. Funkcja ta umozliwia pomiar tetna w czasie rzeczywistym, co pozwala oceni¢ aktualny stan
uktadu krazenia. Tetno spoczynkowe moze by¢ wskaznikiem kondycji serca — niskie wartosci czesto wskazujg na dobrg wydolnos¢ organizmu.
Regularne monitorowanie tetna pozwala wykry¢ nieprawidtowosci, takie jak arytmia, oraz ocenic intensywnos¢ aktywnosci fizycznej.

23. Wskaznik sercowy (Cardiac Index)

Wskaznik sercowy (CI - Cardiac Index) to parametr okreslajacy efektywnos¢ pracy serca w odniesieniu do powierzchni ciata uzytkownika. Jest obliczany
na podstawie rzutu serca (ilosci krwi pompowanej przez serce na minute) podzielonego przez powierzchnie ciata (m?). Prawidtowy zakres wskaznika
sercowego wynosi 2,5-4,0 I/min/m2. Niski wskaznik moze wskazywaé na niewydolnos¢ serca, podczas gdy wysoki moze by¢ oznaka intensywnego
wysitku fizycznego. Regularne pomiary pomagajg w ocenie zdrowia uktadu sercowo-naczyniowego.



11. UTYLIZACJA

Nie nalezy wyrzucac zuzytego produktu do zbiornika z domowymi $mieciami. Zuzyty produkt nalezy zanies¢ do punktu zbidrki w celu
recyklingu sprzetu elektronicznego. Przestarzaty sprzet elektryczny i elektroniczny moze mie¢ potencjalnie szkodliwe skutki dla
Srodowiska. Nieodpowiednia utylizacja sprzetu elektrycznego i elektronicznego moze spowodowac nagromadzenie sie toksyn

_—— w powietrzu, wodzie i glebie i, w konsekwencji, zagraza¢ zdrowiu ludzkiemu.

12. SYMBOLE

Urzadzenia elektryczne sg surowcami wtérnymi i po uzyciu nie nalezy ich wyrzuca¢ wraz z innymi przedmiotami
gospodarstwa domowego. Pomdz nam zmieni¢ srodowisko! Zutylizuj to urzadzenie w odpowiednim punkcie zbidrki.

ﬁ razie watpliwosci skontaktuj sie z odpowiedzialng organizacja zajmujaca sie utylizacjg odpadéw w Twoim rejonie
zamieszkania.

Patrz: instrukcja obstugi. Niniejszy symbol oznacza, ze Uzytkownik musi zapoznaé sie ze wskazoéwkami zawartymi
zatgczonej instrukcji obstugi.

13. DANE KONTAKTOWE

Goodwill Brands
Ul. Jacka Woronieckiego 6e/2, 05-220 Zielonka
NIP: 1251767840, Numer rejestrowy, kontakt@herzmedical.pl

Wyprodukowano w CHRL

Niniejsza instrukcja obstugi zostata opracowana przez Goodwill Brands

Goodwill Brands nie reczy za jej zawartos¢ i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ulepszer i zmian w dowolnym momencie bez uprzedniego
powiadomienia uzytkownikdw. Jednak, wszelkie poprawki zostang opublikowane w nowym wydaniu niniejszej instrukcji.

Wszelkie prawa zastrzezone.
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Wszelkie prawa do ttumaczenia przystuguja firmie Goodwill Brands, J. Woronieckiego 6e/2, 05-220 Zielonka, Polska




